
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

ตู้เย็นอุณหภูมิ ๒-๘ C ขนาด ๓๓๔ ลิตร  ๑ ประตู 
 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

๑.เป็นตู้เย็นที่ใช้เก็บเวชภัณฑ์ต่างๆตลอดจนตัวอย่างที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ มีลักษณะยืน  
๒.ขนาดภายนอกประมาณ ๘๐๐x๔๖๕x๑,๘๐๐ มิลลิเมตร (กว้างxยาวxสูง) 
๓.ขนาดภายในประมาณ๗๒๐x๓๕๐x๑,๔๓๕มิลลิลิตร (กว้างxลึกxสูง) 
๔.มีความจุภายในตู้ไม่น้อยกว่า๓๔๐ ลิตร  
๕.ตัวตู้ภายนอกท าด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม 
๖.ภายในตู้ท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless Steel) 
๗.ฉนวนเก็บความเย็นท าจาก Polyurethane Foam CFC-Free 
๘.ประตูเปิด-ปิด เป็นแบบบานเลื่อนท าด้วยกระจกชนิดหนา ๒ ชั้น ติดฟิล์มกันความร้อน พร้อมกุญแจล็อค 
๙.ภายในตู้มีหลอดไฟส่องสว่าง เป็นหลอด LED จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ หลอด 
๑๐.ระบบท าความเย็นใช้คอมเพรสเซอร์ชนิด Hermetic Type ขนาดไม่เกิน ๑๖๐ วัตต์ จ านวน ๑ ตัว 
๑๑.ใช้สารท าความเย็น ชนิด CFC-Free 
๑๒.ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๒°c ถึง ๑๔°c ด้วยระบบ Microprocessor Control 
๑๓.ใช้ Thermistor เป็นตัวตรวจวัดอุณหภูมิให้ได้ค่าท่ีถูกต้องแน่นอน 
๑๔.แสดงอุณหภูมิตัวเลขไฟฟ้า (Digital Display) สามารถแสดงค่าได้ตั้งแต่ ๐°c ถึง ๑๕°c 
๑๕.ชั้นวางของภายในตู้ท าด้วยลวดโลหะไม่เป็นสนิม จ านวน ๕ ชั้น สามารถปรับระดับได้พร้อมแผ่นรองพ้ืนตู้
ท าด้วยพลาสติกทนความเย็น ๑ ชุด 
๑๖.ใช้พัดลมกระจายความเย็นภายในตู้แบบ Fan-Forced Air Circulation 
๑๗.ระบบละลายน้ าแข็งเป็นแบบ Cyclical Defrosting System โดยท าให้อุณหภูมิภายในตู้เปลี่ยนแปลงน้อย
ที่สุดขณะละลายน้ าแข็ง และมีระบบ Evaporator Temperature Detection System 
๑๘. Defrosting Heater มีก าลัง ๑๐๑ Watt จากโรงงานผู้ผลิต 
๑๙.มีระบบ Safety Device ในการป้องกันกรณีท่ีมีอุณหภูมิภายในตู้สูงหรือต่ าเกินไป กรณีท่ีอุณหภูมิภายในตู้
ลดต่ ากว่า ๐°c Compressorจะตัดการท างาน และถ้ากรณีที่อุณหภูมิภายในตู้สูงกว่า๑๕°c Heater จะตัดการ
ท างาน พร้อมทั้งมีสัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียง 
๒๐.กรณีอุณหภูมิเกิน ๑๕°c ตัวเลขไฟฟ้าจะกระพริบและมีสัญญาณเสียงเตือน 
๒๑.มีระบบการตรวจสอบตัวเองของตู้ (Self-diagnostic function) 
๒๒.กรณีอุณหภูมิต่ ากว่า ๐°c ตัวเลขไฟฟ้าจะกระพริบและมีสัญญาณเสียงเตือน 



๒๓.มีสัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียง กรณีเปิดประตูตู้ หรือปิดประตูไม่สนิท สามารถตั้งหน่วงเวลาได้ที่ ๐-๑๕ 
นาท ี
๒๔.มีห่วงโลหะด้านหลังตู้ ๒ ห่วง ส าหรับร้อยเชือกหรือโซ่เพื่อกันตู้ล้ม 
๒๕.ผู้ผลิตได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการจัดการ (ISO ๙๐๐๑), ด้านการควบคุม-รักษา   
สิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๑), การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์-วิทยาศาสตร์ (ISO ๑๓๔๘๕) และระเบียบการ
จ ากัดการใช้สารอันตราย EU RoHs legislation    (EU directive ๒๐๐๒/๙๕/EU) 
๒๖.ผู้แทนจ าหน่ายมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย อีกทั้งมีใบรับรองว่าผ่านการอบรมในการบ ารุงรักษา
เครื่องของบุคลากร จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงในเครื่องมือที่จ าหน่ายในครั้งนี้มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประโยชน์
ในการบ ารุงรักษาและสามารถให้บริการต่อเนื่องหลังการขายได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
๒๗.ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐V/๕๐ Hz 
๒๘.มีคู่มือประกอบการใช้งาน ๑ เล่ม 
๒๙.รับประกันคุณภาพ ๑ ปี  
๓๐.เป็นผลิตภัณฑ์ ทวีปอเมริกา, ทวีปเอเชีย,ทวีปยุโรป 
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