
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

หลอดเอกซเรย์เครื่องสวนหัวใจชนิดระนาบเดี่ยว (Cardiac Catherterization) 

๑. ความต้องการ  หลอดเอกซเรย์ที่สามารถใช้ดีกับเครื่องสวนหัวใจและหลอดชนิดระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ    GE รุ่น  
Innova  ๒,๐๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๙/๐๐๐๑ ID : ๑๙๓๗๖  จ านวน ๑ หลอด  
๒.คุณสมบัติเฉพาะ 

๒.๑ เป็นหลอดเอกซเรย์มีความจุในการสะสมความร้อน (Anode Heat Storage Capacity ) ได้ไม่น้อย
กว่า   ๑,๙๐๐,๐๐๐   Heat Unit และชุดใส่หลอดเอกซเรย์มีความจุในการสะสมความร้อน (Casing Heat 
Storage Capacity )ได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ Heat Unit  

๒.๒ เป็นหลอดเอกซเรย์ที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ า (Water – cooled )  และมีความสมารถใน
การระบายความร้อนสูงสุด Maximum heat dissipation  ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐  ต่อนาที 

๒.๓ เป็นหลอดเอกซเรย์ที่มี  Focal Spots ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด ได้แก่ 
* ขนาดเล็กไม่มากกว่า ๐.๔  
*ขนาดกลางไม่มากว่า ๐.๗  
*ขนาดใหญ่ไม่มากกว่า ๑.๒  

๒.๔  ชุด Focal Spot สามารถรับก าลังไฟฟ้า (Input power) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ( kW) 
๒.๕  หลอดสามารถรับความต่างศักย์ไฟฟ้า ( Nominal High Voltage) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลโวลท์ (kV)  
๒.๖  เป็นหลอดเอกซเรย์ที่มีความเร็วในการหมุนของ Anode (Rotor Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที่  

๓. เงื่อนไขเฉพาะ 
 ๓.๑  เป็นหลอดเอกซเรย์ชนิดที่สามารถใช้ได้ดีกับเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว 
ยี่ห้อ GE รุ่น Innova  ๒๐๐๐ 
 ๓.๒  ผู้ขายต้องการประกันหลอดดังนี้ 
  ๓.๒.๑  หลอดเอกซเรย์รับประกันการท างาน ๑๒ เดือน แบบ Prorated 
   * ถ้าหลอดเสียภายใน ๑ เดือน ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
   * ถ้าหลอดเสียเกินกว่า ๑ เดือน แต่ไม่ถึง ๑๒ เดือน ทางบริษัทฯจะคิดราคาหลอดตาม
อัตรา PRORATED โดยใช้สูตรดังนี้   ราคาหลอดเอกซเรย์Xจ านวนเดือนที่ใช้ 
                ระยะเวลาที่รับประกัน (๑๒ เดือน) 
  ๓.๒.๒  หลอดเอกซเรย์ดังกล่าวจะต้องเป็นของใหม่และ ของแท้ที่สั่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต
เครื่องเอกซเรย์ 
  ๓.๒.๓  ราคานี้รวมค่าขนส่งหลอดฯ ค่าแรงและค่าด าเนินการในการติดตั้งของวิศวกร  

             (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                           (นายเจนฤทธิ์  วิตตะ)                   (นายวีระ  มหาวนากูล)  

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  



  ๓.๒.๔  ผู้ขายต้องเปลี่ยนหลอดเอกซเรย์ใหม่ภายใน ๑๕ วันเมื่อหลอดเอกซเรย์ที่ใช้ช ารุด หรือ
ใช้งานไม่ได้ 
  ๓.๒.๕ ทางโรงพยาบาลจะต้องคืนหลอดเสียให้กับผู้ขายเพื่อน าไปเข้ากระบวนการก าจัดของเสีย
ที่ถูกต้อง 
  ๓.๒.๖   ผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนจ าหน่ายและผู้แทนขายบริการที่ได้รับมอบ
อ านาจในประเทศไทย 
 
 

             (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                           (นายเจนฤทธิ์  วิตตะ)                   (นายวีระ  มหาวนากูล)  

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  


