
ประเภทที่ 1 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเข็ม Disposable จ านวน 14 รายการ 
รายการที่ 1 เข็ม Disposable No.18x1 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 2 เข็ม Disposable No.18x1.5 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 3 เข็ม Disposable No.21x1 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 4 เข็ม Disposable No.21x1.5 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 5 เข็ม Disposable No.22x1 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 6 เข็ม Disposable No.22x1.5 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 7 เข็ม Disposable No.23x1 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 8 เข็ม Disposable No.23x1.5 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 9 เข็ม Disposable No.24x1 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 10 เข็ม Disposable No.24x1.5 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 11 เข็ม Disposable No.25x1 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 12 เข็ม Disposable No.25x1.5 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 13 เข็ม Disposable No.26x0.5 (100 ชิ้น/กล่อง) 
รายการที่ 14 เข็ม Disposable No.27x0.5 (100 ชิ้น/กล่อง) 

1.คุณลักษณะทั่วไป 
1.1.  มีสว่นประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ ปลอกหุ้มเข็ม ด้ามเข็ม และตัวเข็ม 

2.คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 ปลอกหุ้มเข็ม มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ใช้เพ่ือป้องกันการหักงอ  ทิ่มแทงและปนเปื้อนของเข็ม 
2.2 หัวต่อ ท าจากพลาสติกชนิด medical grade มีลักษณะโปร่งใสระบุสีตามเบอร์เข็ม แข็งและไม่ท าปฏิกิริยา

ต่อยาทุกชนิด 
2.3 ขนาดของหัวต่อตรงตามมาตรฐาน ISO ก าหนด สามารถต่อเข้ากับกระบอกฉีดยาหรือและอุปกรณ์ทางการ         

แพทย์ชนิดอ่ืนได้กระชับพอดี ไม่หลุดง่าย ไม่รั่วซึม  
2.4 ตัวเข็มท าจาก Stanless Steel ไม่เป็นสนิม ปลายเข็มมีความคมมาก ลดการเจ็บปวดให้คนไข้  
2.5 บรรจุภัณฑ์ ระบุ Lot No.และวันหมดอายุ ชัดเจน 
2.6 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต (วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 

2 ปี นับจากวันส่งมอบ) 
2.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ (ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 
2.8 มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2.9 ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศ)และ              

หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (กรณีน าเข้าจากต่างประเทศ) 
2.10 ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีเครื่องหมายที่ซองบรรจุแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์ 

3.  เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
3.1   บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่

จะยกเลิกสัญญา 
 

(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ)์   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 



 
ประเภทท่ี 2 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไซริ้ง disposable จ านวน 5 รายการ 

 
รายการที่ 1 Syringe Disposable 3 cc.    
รายการที่ 2 Syringe Disposable 5 cc.    
รายการที่ 3 Syringe Disposable 10 cc.  
รายการที่ 4 Syringe Disposable 20 cc.  
รายการที่ 5 Syringe Disposable 50 cc.  

1.คุณลักษณะทั่วไป 
     มีส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือก้านฉีด กระบอกฉีด และหัวสูบ 
2.คุณลักษณะเฉพาะ 
      2.1 ส่วนของกระบอกฉีด ท าจากสารpolypropylene (Medical Grade) ชนิดโปร่งใส ท าให้สามารถมองเห็น  
            ระดับยาในกระบอกฉีดยาและตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย 

- ไม่เป็นพิษและไม่ท าปฏิกิริยากับยาทุกชนิด 
- มีเครื่องหมายบอกปริมาตร ชัดเจน  
- ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่านง่าย 
- Syringe ขนาด 10,20,50 cc สามารถใช้กับเครื่องได้ Syringe Pump ที่ใช้ในโรงพยาบาลได้ ด้วย

ความแม่นย า 
      2.2 ก้านฉีด (Plunger) ท าจากพลาสติก (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษและไม่ท าปฏิกิริยากับยาทุกชนิด 
      2.3 ยางติดปลายก้านฉีด(Gasket) 
                - ท าจากยางสังเคราะห์พิเศษ (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษและไม่ท าปฏิกิริยากับยาหรือสารน้ าทุกชนิด 
                - ลูกยางหนา ป้องกันไม่ให้ก้านฉีดหลุดจากกระบอกฉีดยาได้ง่าย ป้องกันอากาศซึมผ่าน และการรั่วไหลของน้ ายา 
                - เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ ายางธรรมชาติ) 
       2.4 การบรรจุและการท าให้ปราศจากเชื้อ 
                 2.4.1 ท าให้ปราศจากเชื้อ  
                 2.4.2 กระบอกฉีดยา บรรจุซองละ 1 ชุด  

          2.4.3 ซองบรรจุระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ เลขท่ีผลิตไว้ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และบนกล่องสินค้า 
          2.4.4 ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต (วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า  
                  2 ปี นับจากวนัส่งมอบ) 
          2.4.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 

                 2.4.6 มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
                 2.4.7 ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศ)และ 
                         หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (กรณีน าเข้าจากต่างประเทศ) 
3. เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

3.1  บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์
ที่จะยกเลิกสัญญา 

 
(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ์)   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 



 
ประเภทที่ 3 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไซริ้ง disposable Insulin จ านวน 2 รายการ 

 
รายการที่  1 Syringe Disposable Insulin 1 ml ถอดหัวเข็มได้ 
รายการที่  2 Syringe Disposable Insulin 0.5 ml ถอดหัวเข็มไม่ได้ 

1. คุณลักษณะทั่วไป 
    1.1. มีส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือก้านฉีด กระบอกฉีด และหัวสูบ 
2. คุณลักษณะเฉพาะ 
     2.1  สว่นของกระบอกฉีดยาอินซูลิน 
 2.1.1 ตวักระบอกฉีด(Barrel)  

- ท าจากพลาสติกชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade) ใส ท าให้สามารถมองเห็นระดับยาใน    
  กระบอกฉีดยาและตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย 
- ไม่เป็นพิษและไม่ท าปฏิกิริยากับยาทุกชนิด 
- มีเครื่องหมายบอกปริมาตร และมีตัวเลขและขีดบอกปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่านง่าย 

 2.1.2 ก้านฉีด (Plunger) ท าจากสาร Polystylene (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษและไม่ท าปฏิกิริยากับยาทุกชนิด 
 2.1.3 ยางติดปลายก้านฉีด(Gasket) 

- ท าจากยางสังเคราะห์พิเศษ (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษและไม่ท าปฏิกิริยากับยาทุกชนิด 
- ลูกยางหนา  ป้องกันไม่ให้ก้านฉีดหลุดจากกระบอกฉีดยาได้ง่าย และป้องกันอากาศ 

ซึมผ่าน และการรั่วไหลของน้ ายา 
    2.2  ส่วนของ Disposable Needle  
 2.2.1  ตัวเข็มท าด้วย Stainless Steel เคลือบสารหล่อลื่นซิลิโคนทั้งหมด ท าให้ดูดยาเดินยาได้ง่ายและช่วย 
                        ลดแรงเสยีดทานขระแทงเข็ม 

 2.2.2  ปลายเข็มฉีดยาตรงไม่โก่งงอเวลาใช้งาน 
 2.2.3 ปลอกสวมเข็มไม่หลุดง่าย เพื่อป้องกัน การปนเปื้อน (Contaminate) และอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้นได้ 

3. การบรรจุและการท าให้ปราศจากเชื้อ 
   3.1 ท าให้ปราศจากเชื้อ โดยรังสีแกมมา หรือ EO GAS 
   3.2 กระบอกฉีดยาอินซูลินพร้อมเข็ม บรรจุซองละ 1 ชุด แบบ Peel Apart Blister Pack  
4. ซองบรรจุระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุ เลขที่ผลิตไว้ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และบนกล่องสินค้า 
5. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ) 
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 
7. ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศ)และ 
    หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (กรณีน าเข้าจากต่างประเทศ) 
8. มีเอกสารผลการวิเคราะห์ว่าได้มาตรฐาน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่16(2537)เรื่องกระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว 
9. เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

9.1. บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่
จะยกเลิกสัญญา 
 

(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ์)   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 



 
ประเภที่ 4 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Mask Disposable 3 ชั้น (50 ชิ้น/กล่อง) 

 
1. คุณลักษณะทั่วไป  ใช้ปิดปาก ปิดจมูก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
2. คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1 วัสดุท าจากใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ไม่ระเคืองต่อใบหน้า สะอาด ไม่มีกลิ่น 
2.2 ความหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น มีสี 2 ด้านแตกต่างกัน  
2.3 พับซ้อนกันเป็นจีบ(pleated) ปรับกระชับเข้ากับโครงหน้าได้ดี 
2.4 ขอบด้านบนมีโครงลวด(nose wire)สามารถปรับให้เข้ารูปกับโครงสร้างของจมูกได้ดี 
2.5 เป็นวัสดุชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
2.6 ความสามารถในการกรองแบคทีเรีย(BFE) มากกว่า98% 
2.7 ขนาดของแผ่นไม่น้อยกว่า 9.5 ซม.x17.5 ซม. 
2.8 น้ าหนักเบา มีการระบายอากาศท่ีดี เวลาสวมไม่อึดอัด 
2.9 เป็นแบบชนิดคล้องหู เป็นยางยืด ยืดหยุ่นได้ดี ไม่แพ้หรือระคายเคือง 
2.10 หีบห่อบรรจุมีถุงพลาสติกห่อหุ้มอยู่ภายในกล่อง ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง 
2.11 บรรจุภัณฑ์ ระบุ Lot No.และวันหมดอายุบนกล่อง 
2.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า2 ปี 

นับจากวันส่งมอบ) 
2.13 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 
2.14 มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2.15 ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

3.  เงื่อนไขเพิ่มเติม 
3.1.บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะ

ยกเลิกสัญญา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ์)   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประเภทที่ 5 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใบมีดผ่าตัด จ านวน 5 รายการ 

 
รายการที่ 1 ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 10 (1 กล่อง/100 ชิ้น) 
รายการที่ 2 ใบมดีผ่าตัด เบอร์ 11 (1 กล่อง/100 ชิ้น) 
รายการที่ 3 ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 12 (1 กล่อง/100 ชิ้น) 
รายการที่ 4 ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 15 (1 กล่อง/100 ชิ้น) 
รายการที่ 5 ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 23 (1 กล่อง/100 ชิ้น) 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีความคม  สามารถกรีดผ่าตัดได้ดี 
2. ใบมีดท าจาก Stainless Steel หรือ Carbon Steel ไม่เป็นสนิม 
3. แยกซองบรรจุ Aluminium foil เปิดใช้สะดวก  เวลาแกะใบมีดไม่ติดซอง หลุดออกง่าย 
4. ผ่านการฆ่าเชื้อ พร้อมใช้ทันที 
5. ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เบอร์ใบมีด ,วันผลิต , วันหมดอายุ , เลขที่ผลิต (Lot.no.) , การฆ่าเชื้อบนซอง

บรรจุ และบนกลอ่งบรรจุให้ชัดเจน  
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า    

2 ปี นับจากวันส่งมอบ) 
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 
8. ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศ)และหนังสือ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (กรณีน าเข้าจากต่างประเทศ) 
9. มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

1.บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์
ที่จะยกเลิกสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ์)   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประเภทที่ 6/1 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเซตให้น้ าเกลือ จ านวน 2 รายการ 

 
รายการที่ 1 เซตให้น้ าเกลือผู้ใหญ่ 

1. คุณลักษณะเฉพาะ 
1.1 เข็มแทงจุกขวดน้ าเกลือเดือยพลาสติก(Plastic spike)ท าจากพลาสติกแข็งปลายแหลมสามารถแทงผ่านจุก

ยางเข้าในถุงน้ าเกลือได้โดยง่าย สะดวกในการจับ มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง  
1.2 กระเปาะส าหรับให้น้ าเกลือหยด (Drip Chamber) มีความยืดหยุ่นสูง ใส สามารถมองเห็นการหยดของสาร

น้ าได้ชัดเจน 
1.3 มี แกนส าหรับหยดสารน้ า ควบคุมการไหลของน้ าเกลือขนาด 19 หรือ 20 หยด/ซีซีและลักษณะการหยด

ของสารน้ าต้องหยดลงตรงกลางกระเปาะลักษณะเป็นหยด(ไม่ติดขอบกระเปาะ) 
1.4 ตัวสาย (Tubing) ท าด้วยพลาสติกที่ใช้ในวงการแพทย์ (Medical grade)มีความยืดหยุ่น นิ่มและคืนรูปได้ดี 

สามารถบีบเร่งสารน้ าได้ดี ใสสามารถมองเห็นสารละลายได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. 
1.5 อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารน้ า(clamp)เป็นแบบล้อเลื่อน สามารถควบคุมอัตราการหยดให้คงท่ีและ

แม่นย า สามารถเลื่อนต าแหน่งขึ้นลงได้เพ่ืออ านวยความสะดวกขณะให้การพยาบาล 
1.6 มี Y-Site Injection เป็นทางฉีดยาผ่านไปยังผู้ป่วย มีความยืดหยุ่นสูงไม่รั่วซึมง่าย 
1.7 หัวต่อเป็นแบบ Luer Slip ขนาดมาตรฐานตาม ISO ก าหนด สามารถต่อเข้ากับเข็มน้ าเกลือ และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ชนิดอ่ืนได้กระชับพอดี ไม่หลุดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาครอบป้องกันการปนเปื้อน 
1.8 ส่วนปลายสายด้านในมีแผ่นกรองตามมาตรฐาน สามารถกรองสารน้ าหรือยาที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่มากกว่า

48 ไมครอนไว้ได้ 
1.9 มีเข็มปรับความดันอากาศภายในขวด(Air Needle) ขนาด 21 G  มีแผ่นกรองชนิด strong Cellulose ตาม

มาตรฐานที่สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศท่ีมีขนาดเล็กอย่างน้อย 0.3 ไมครอน หรือสามารถปรับความ
ดันอากาศภายใน set (Air Vent) 

1.10 ชุดให้น้ าเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติกชนิดริบบอนแพค หรือบริสเตอร์ แพค ท าให้ปราศจากเชื้อโดยเอธีลีนอ
อกไซด์แก๊ส และระบุเลขท่ีผลิต วันหมดอายุชัดเจน 

1.11 ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งกายภาพและชีวภาพ 
1.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า 2 

ปี นับจากวันส่งมอบ) 
1.13 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 
1.14 มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
1.บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์
ที่จะยกเลิกสัญญา 
 
 

(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ์)   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 
 



 
ประเภทที่  6/2 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเซตให้น้ าเกลือ จ านวน 2 รายการ 

 
รายการที่ 2 ชุดให้สารน้ าส าหรับเด็ก 
1. คุณลักษณะเฉพาะ 
       1.1 เข็มแทงจุกขวดน้ าเกลือเดือยพลาสติก(Plastic spike)ท าจากพลาสติกแข็งปลายแหลมสามารถแทง  
            ผ่านจุกยางเข้าในถุงน้ าเกลือได้โดยง่าย สะดวกในการจับ มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง  

1.2 กระเปาะส าหรับให้น้ าเกลือหยด (Drip Chamber) มีความยืดหยุ่นสูง ใส สามารถมองเห็นการหยดของสาร
น้ าได้ชัดเจน 

1.3 เข็มส าหรับหยดสารน้ า มีความแม่นย าสูง ก าหนดหยดของสารน้ าขนาด 60 หยด/ซีซี และลักษณะหยดของ
สารน้ าต้องหยดลงตรงกลางกระเปาะลักษณะเป็นหยด(ไม่ติดขอบกระเปาะ) 

1.4 ตัวสาย (Tubing) ท าด้วยพลาสติกที่ใช้ในวงการแพทย์ (Medical grade)มีความยืดหยุ่น นิ่มและคืนรูปได้ดี 
สามารถบีบเร่งสารน้ าได้ดี ใสสามารถมองเห็นสารละลายได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. 

1.5 อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารน้ า(clamp)เป็นแบบล้อเลื่อน สามารถควบคุมอัตราการหยดให้คงท่ีและ
แม่นย า สามารถเลื่อนต าแหน่งขึ้นลงได้เพ่ืออ านวยความสะดวกขณะให้การพยาบาล 

1.6 มี Y-Site Injection เป็นทางฉีดยาผ่านไปยังผู้ป่วย มีความยืดหยุ่นสูงไม่รั่วซึมง่าย 
1.7 หัวต่อเป็นแบบ Luer Slip ขนาดมาตรฐานตาม ISO ก าหนด สามารถต่อเข้ากับเข็มน้ าเกลือ และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ชนิดอ่ืนได้กระชับพอดี ไม่หลุดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาครอบป้องกันการปนเปื้อน 
1.8 ส่วนปลายสายด้านในมีแผ่นกรองตามมาตรฐาน สามารถกรองสารน้ าหรือยาที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่มากกว่า

48 ไมครอนไว้ได้ 
1.9 ชุดให้น้ าเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติกชนิดริบบอนแพค ท าให้ปราศจากเชื้อโดยเอธีลีนออกไซด์แก๊ส และ

ระบุเลขที่ผลิต วันหมดอายุชัดเจน 
1.10 ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งกายภาพและชีวภาพ 
1.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า    

2 ปี นับจากวันส่งมอบ) 
1.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 
1.13 ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศ)และหนังสือ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (กรณีน าเข้าจากต่างประเทศ) 
1.14 มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

2. เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
   2.1. บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์

ที่จะยกเลิกสัญญา 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ์)   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 



 
ประเภทท่ี 7 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ประเภทท่ี 8 เฝือก 
๑. เฝือก 4 “ 
๒. เฝือก 6 “  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นปูนพลาสเตอร์ที่มีเนื้อปูนเกาะบนผ้าก็อซมากกว่า 400 กรัม/ตารางเมตรมีรูพรุนสม่ าเสมอ ขอบผ้าเรียบ

ไม่หลุดง่าย 
2. แถบปูนพลาสเตอร์ตามความยาว จะมีรอยตัดประมาณ 3 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้าน ทุกๆความยาว 5-6 

เซนติเมตร เพื่อป้องกันเส้นด้ายที่หลุดมารบกวนการพันเฝือก 
3. ทุกๆม้วนพันอยู่บนแกนพลาสติกกลม กลวง ผิวโดยรอบของแกนพลาสติกเรียบ ไม่มีรูพรุน 
4. มีความยาวมาตรฐานเท่ากันทุกม้วนในแต่ละขนาด 
5. เมื่อจุ่มน้ าเฝือกจะดูดซึมน้ าได้เร็วและท่ัวถึงภายใน 5 วินาที มีการสูญเสียเนื้อปูนพลาสเตอร์น้อยมาก 
6. เมื่อพันเฝือก เนื้อปูนจะประสานเป้นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น สามารถปรับแต่งตามต้องการได้ง่ายเนื้อปูนไม่    

แตกยุ่ย หรือเป็นเม็ดปูนแข็ง 
7. ใช้เวลาในการแข็งตัวประมาณ 3 นาที เมื่อเฝือกแห้ง จะมีความแข็งแรงทนต่อการรับน้ าหนักไม่แตกร้าว (ไม่     

น้อยกว่า 45 นิวตัน/เซนติเมตร) 
8. บรรจุในซองกันน้ าและความชื้น บรรจุ 1 ม้วนต่อ 1 ซอง  
9. บรรจุภัณฑ์ ระบุ Lot No.และวันหมดอายุ ชัดเจน 
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า    

2 ปี นับจากวันส่งมอบ) 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 
12. ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศ)และหนังสือ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (กรณีน าเข้าจากต่างประเทศ) 
13. มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 
1. บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่

จะยกเลิกสัญญา 
         
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ์)   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 



 
ประเภทที่ 8 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Surplug + Extension  2 หัว 20 cm.( 1กล่อง/15ชิ้น) 

คุณลักษณะ 
1. วาล์วเปิด-ปิดท าจากซิลิโคนชนิดที่ยืดหยุ่นสูง เมื่อเสียบสายน้ าเกลือหรือกระบอกฉีดยา วาล์วจะถูกกดลงมา

ภายในตัวต่อ และจะดันกลับพร้อมทั้งปิดสนิททันที เมื่อสายน้ าเกลือ หรือกระบอกฉีดยาถูกดึงออก 
2. ใช้ได้กับกระบอกฉีดยาทั้งชนิดที่ปลายเป็น slip tip และ lock tip 
3. ลักษณะวาล์วที่แบนราบและแนบกับขอบตัวหัวต่อ สามารถเช็ดท าความสะอาดด้วย alcohol ได้ง่ายและไม่มี

สารตกค้าง 
4. ตัวหัวต่อมีคุณลักษณะไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและทนต่อสารต่างๆเช่น เอธานอลไลปิดและแทกซอล 
5. สาย extention ไม่ก่อสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและท าปฏิกิริยากับสารละลายหรือยาที่ให้ 
6. บรรจุซองเดียว ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ระบุขนาด วันผลิตวันหมดอายุเลขที่ผลิต(Lot. NO.) ข้างซองและ

ข้างกล่องที่บรรจุให้ชัดเจน 
7. ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ(sterile) 
8. ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เบอร์ใบมีด ,วันผลิต , วันหมดอายุ , เลขที่ผลิต (Lot.no.) , การฆ่าเชื้อบนซอง

บรรจุ และบนกลอ่งบรรจุให้ชัดเจน  
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า    

2 ปี นับจากวันส่งมอบ) 
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต 
11. ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศ)และหนังสือ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (กรณีน าเข้าจากต่างประเทศ) 
12. มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

1.บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์
ที่จะยกเลิกสัญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………….ประธานกรรมการฯ   (ลงชื่อ)………………………….…กรรมการฯ (ลงชื่อ)………..………………..…กรรมการฯ 
    (นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์)                       (นางนวลน้อย  โหตระไวศยะ)           (นางสาววันทนีย์  คุปวานชิพงษ์)   
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

 
 
 


